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T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A


	Kvėpavimo kaukės skirtos VPGT eksploatuojamiems kvėpavimo organų apsaugos aparatams „Drager“ „FPS 7000“ (katalogo numeris R56200) arba lygiavertės ir kaukių laikymui skirtos dėžės „Mabox II“ (katalogo numeris R54610) arba lygiavertės. 

Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, prašome pateikti „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi gaminiai tinka naudoti su „Drager“ aparatais.



Preliminarus išperkamas kiekis  per 12 mėnesių yra 100 k-tų, šis kiekis yra preliminarus ir nelaikomas maksimaliu.
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