TSD-332, VPP-2071
Trijų aukštų kasečių stovų su papildomais kabliukais ir fiksatoriais 
techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai trijų aukštų kasečių stovui
	1. Trijų aukštų kasečių stovas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Milestone s.r.l.“ automatizuotu žmogaus audinių mėginių paruošimo procesoriumi histologiniams tyrimams „Magnus“.
2. Su papildomais 6 vnt. fiksavimo kabliukais ir fiksatoriais.
	

	2.
	Garantinis terminas
	Kasečių stovui suteikiama ≥ 24 mėnesių garantija
(garantija gali būti netaikoma fiksavimo kabliukams ir fiksatoriams)
	

	3.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
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