
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS 
[bookmark: _Hlk161835427]„Veninio drenažo kaniulės (11006)“

[bookmark: _Hlk138428594]1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – PO), vykdydama viešąjį pirkimą „Veninio drenažo kaniulės (11006)“ (toliau – pirkimas), numato įsigyti veninio drenažo kaniules.
2. PO vykdo supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu.
3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas: Indrė Rulevičiūtė, vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 697 71819, el. p. indre.ruleviciute@santa.lt, Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius.
5. Pirkimo objektas yra veninio drenažo kaniulės (toliau – prekės).    
6. Pirkimas skaidomas į 7 (septynias) pirkimo objekto dalis. 
[bookmark: _Hlk138758059]7. Reikalavimai pirkimo objektui ir pirkimo objekto kiekis nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ ir SPS 2 priede „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektas“. 
8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vietos: Santariškių g. 2, Vilnius.
9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną. 
10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.10. p.
11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų: Netaikoma. 
12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.
13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.
14. Pirkime kaip prekių egzistavimo bei kokybės charakteristikų įrodymo gali būti prašoma pateikti pirkimo objekto pavyzdžius (po 1 (vieną) vnt.), kuriuos PO pareikalaus pateikti pasiūlymų vertinimo metu siekiant įsitikinti, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pirkimo objekto pavyzdžius tiekėjas turės pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PO prašymo CVP IS priemonėmis išsiuntimo dienos. Tiekėjo prašymu pavyzdžių pateikimo terminas galės būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) darbo dienoms. Jei tiekėjas nepateiks PO prašomų pirkimo objekto pavyzdžių per PO prašyme nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. 
15. Perkančioji organizacija atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.
17. PO rengti susitikimų su tiekėjais  neketina.  
[bookmark: _Hlk131411830][bookmark: _Hlk156564516][bookmark: _Hlk131498107]18. PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Pasiūlymo kaina (vertinamoji) bus laikoma per didele, PO nepriimtina, jeigu ji viršis maksimalią pirkimui (atskirai pirkimo daliai) skirtų lėšų sumą (Eur su PVM), nustatytą PO prieš pradedant pirkimo procedūrą (ją viršijus pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės kainos (BPS 13.1.5 p.)), t. y.: 
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dalies/objekto pavadinimas
	PVM dydis %
	Maksimali pirkimui
 (atskirai pirkimo daliai)
 skirtų lėšų suma, 
Eur su PVM

	[bookmark: _Hlk172888169]1
	12Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	4 914,00

	2
	14Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	4 914,00

	3
	16Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	4 914,00

	4
	18Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	4 095,00

	5
	20Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	4 095,00

	6
	22Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	3 276,00

	7
	24Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu
	5
	3 276,00


19. Elektroninis aukcionas pirkime nebus rengiamas.
20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 4 priede „Pasiūlymo forma“ ir SPS 1 priede „Techninė specifikacija“. 
21. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą SPS 1 priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą SPS 1 priedo „Techninės specifikacijos“ nustatytiems reikalavimams (SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ „Bendrieji reikalavimai“).  
22. Įsigyti prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO LT) elektroniniu katalogu galimybės nėra , nes prekių CPO  LT elektroniniame kataloge nesiūloma.
23. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti SPS 2 priede „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties projektas“, kaip pirkimo sutarties vykdymo sąlygos. 

SPS priedai:
1. SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“.
[bookmark: _Hlk132274873]2. SPS 2 priedas „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.
3. SPS 3 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) failas/šablonas“.
4. SPS 4 priedas „Pasiūlymo forma”.
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