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                                                              VIEŠOJI ĮSTAIGA
RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130


RINKOS KONSULTACIJA 

LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA

	Perkančioji organizacija
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras

	Pirkimo objektas
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra.

Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai dėl numatomų įsigyti laboratorinių reagentų ir priemonių kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra.
Planuojamiems įsigyti laboratoriniams reagentams ir priemonėms su įrangos panauda ir technine priežiūra keliami minimalūs reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje.
Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime.

	Rinkos konsultacijos
paskirtis
	Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios.
Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. 

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas:
	Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS.

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka:
	Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

	Rinkos konsultacijos kalba
	Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. 

	Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka:
	· Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams.
· Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus.

	Konfidencialumas
	Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje.

	Tiekėjams:
	1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 
2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma.





























RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas

	1.
	Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją?
	

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų  pakeitimus/patikslinimus, kurie  suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)
	

	3.
	Pakomentuokite ar, Jūsų vertinimu, pateikiama techninė specifikacija yra pakankamai aiški ir korektiška. 
Jeigu manote, kad reikalavimai nepakankamai aiškūs ir/ar korektiški, pateikite konkrečius siūlymus kaip juos patobulinti.
	

	4.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)
	








TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA


1 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 1

	Priemonės diagnostikai atlikti

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Reikalavimai gaminiui
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1.1.
	Kapiliarinio kraujo paėmimo mėgintuvėliai 0,15-0,2 ml.
	Mikromėgintuvėlio vidinis dugnas turi būti "U" raidės formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę, su įstatytu kapiliaru, su kraujo paėmimo žyma
	

	1.2.
	Automatiniai lancetai (kapiliariniam kraujui) 21G 1,8 mm
	Aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę. Adata sterili, dengta silikonu.
	

	1.3.
	Antgaliai geltoni, yelow tip for automatic pipette Ependorf (tūris 0-200mkl)
	
	















2 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 2.
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Miditron Junior II šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė) arba siūlomas lygiavertis analizatorius panaudai atitinkantis techninius – kokybinius reikalavimus (2.2.).
Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys šlapimo analizatoriui.

	2.1. Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	2.1.1.
	Ne mažiau kaip 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai.
	500
	
	
	

	2.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	2.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	 




Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn. laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.
2.2. MIDITRON JUNIOR II ŠLAPIMO ANALIZATORIUS 1 VNT. (ANALIZATORIUS ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SIŪLOMAS LYGIAVERTIS ANALIZATORIUS PANAUDAI ATITINKANTIS TECHNINIUS – KOKYBINIUS REIKALAVIMUS:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	2.2.1.
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius 
	Su integruotu spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu
	

	2.2.2.
	Matavimo metodas
	Fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis
	

	2.2.3.
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 50 tyrimų/val.
	

	2.2.4.
	Atmintis
	Ne mažiau 1000 rezultatų, su paieškos funkcija pagal datą, operatorių ir mėginio ID
	

	2.2.5.
	Valdymas,  mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis
	Įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br. kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridedama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis (administratorius, operatorius)
	

	2.2.6.
	Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės
	Ne mažiau 10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G.
	

	2.2.7.
	Kokybės kontrolės programa
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės
	

	2.2.8.
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija 
	

	2.2.9.
	Rezultatų pateikimas
	Plus ir SI  sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas
	

	2.2.10.
	Jungtys
	Analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą
	

	2.2.11.
	Pateikiami dokumentai
	Gamintojo įgaliojimas, šlapimo analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

3 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 3
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos ABX Micros ES60 hematologiniams analizatoriams – 6 vnt.  (analizatoriai įstaigos nuosavybė) arba siūlomi lygiaverčiai analizatoriai panaudai atitinkantys techninius – kokybinius reikalavimus (3.2.).
Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys hematologiniams analizatoriams.

	3.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	3.1.1.
	Nemažiau 16 parametrų:
WBC, RBC, RDW, HGB,  MPV, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, LYM# & LYM%, MON# & MON%, GRA# & GRA%, PDW, PCT, RDW 
	6000/60 vnt.
	
	
	

	3.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	3.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	



Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.

3.2  ABX MICROS ES60 HEMATOLOGINIAMS ANALIZATORIAMS – 6 VNT.  (ANALIZATORIAI ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SIŪLOMI LYGIAVERČIAI ANALIZATORIAI PANAUDAI ATITINKANTYS TECHNINIUS – KOKYBINIUS REIKALAVIMUS:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIAMS ANALIZATORIAMS PANAUDAI – 6 VNT.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas/techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	3.2.1.
	Analizatorius hematologiniams tyrimams atlikti 
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	

	3.2.2.
	Matuojami parametrai ne mažiau 16
	WBC, RBC, RDW, HGB,  MPV, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, LYM# & LYM%, MON# & MON%, GRA# & GRA%, PDW, PCT, ...
	

	3.2.3.
	Mėginio tūris 
	Ne daugiau 30 µL
	

	3.2.4.
	Matavimų greitis 
	60±10 tyr./val.
	

	3.2.5.
	Mėginio tipas 
	Veninis, kapiliarinis kraujas
	

	3.2.6.
	Matavimo ribos
	WBC 0-100 x109/L
RBC 0-10,5 x 1012/L
Hgb 0-300 g/L
PLT 0-3000 x 109/L
	

	3.2.7.
	Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį  veniniam kraujui, o kapiliariniam kraujui atliekami iš atvirų mikromėgintuvėlių
	Būtina
	

	3.2.8.
	Kontrolinis kraujas atliekamas iš uždarų mėgintuvėlių arba atsukus kamštelį
	Būtina
	

	3.2.9.
	LCD ekranas
	Būtina
	

	3.2.10.
	Automatinis kalibravimas su galimybe analizatorių perkalibruoti rankiniu būdu
	Būtina 
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.



4 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 4
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Doc U Reader šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė) arba siūlomas lygiavertis analizatorius panaudai atitinkantis techninius – kokybinius reikalavimus (4.2.).
Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys šlapimo analizatoriui.

	4.1. Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	4.1.1.
	10 parametrų tyrimas:
 Reagentai 
BIL (iki 100 µmol/l)
UBG (iki 200 µmol/l)
KET (iki 15 mmol/l)
ASC (iki 40 mg/dl)
GLU (iki 56 mmol/l)
PRO (iki 5  g/l)
BLD (iki 300 Ery/µl)
Ph (iki 9)
NIT (neig./teig.)
Leu ( iki 500 Leu/ µl)
SG (iki 1030)
Nustatymui
	5400
	
	
	

	4.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	4.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	



Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.

4.2. DOC U READER ŠLAPIMO ANALIZATORIUS 1 VNT. (ANALIZATORIUS ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SIŪLOMAS LYGIAVERTIS ANALIZATORIUS PANAUDAI ATITINKANTIS TECHNINIUS – KOKYBINIUS REIKALAVIMUS:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
TECHNINIAI REIKALAVIMAIŠLAPIMO ANALIZATORIUI, 1 VNT.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas/techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	4.2.1.
	Analizatorius šlapimo tyrimams atlikti 
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	

	4.2.2.
	Matuojami parametrai ne mažiau 11
	Kraujas šlapime, gliukozė, lyg. svoris, bilirubinas, baltymai, nitritai, ketonai, pH, urobilinogenas, leukocitai, askorbino rūgštis 
	

	4.2.3.
	Matavimų greitis 
	40±10 tyr./val.
	

	4.2.4.
	Mėginio tipas 
	Atspindėjimo fotometras
	

	4.2.5.
	Spausdintuvas
	Vidinis terminis spausdintuvas
	

	4.2.6.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 900 g.
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.
5 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 5.
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos CRP Quik Read 101 analizatoriams 5 vnt. (analizatoriai įstaigos nuosavybė) arba siūlomi lygiaverčiai analizatoriai panaudai atitinkantys techninius – kokybinius reikalavimus (5.2.).
Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys analizatoriams.

	5.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24  mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	5.1.1.
	Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas)
	4400
	
	
	

	5.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	5.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	



1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas kiekvieno analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.

5.2. CRP QUIK READ 101 ANALIZATORIAI 5 VNT. (ANALIZATORIAI ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SIŪLOMI LYGIAVERČIAI ANALIZATORIAI PANAUDAI ATITINKANTYS TECHNINIUS – KOKYBINIUS REIKALAVIMUS:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIAMS PANAUDAI – 5 VNT.

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	5.2.1.
	Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	

	5.2.2.
	Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas
	0,5-200 mg/L
	

	5.2.3.
	Matavimo metodas/principas
	Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis
	

	5.2.4.
	Nereikalingas mėginio paruošimas
	Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje
	

	5.2.5.
	Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė)
	Iki 3 min.
	

	5.2.6.
	Mėginio tūris. Mėginys.
	Ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš. akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto
	

	5.2.7.
	Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo
	Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose
	

	5.2.8.
	Normos ribos
	Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios
	

	5.2.9.
	Kalibracija
	Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai
	

	5.2.10.
	Prietaiso valdymas
	Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė
	

	5.2.11.
	Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą
	Pateikti komunikavimo protokolą
	

	5.2.12.
	Valdymo meniu
	Pageidautina lietuvių kalba 
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.






6 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 6
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos C-reaktyvinio baltymo nustatymui kartu su analizatoriumi panaudai (1 vnt.), skirtu matuoti C-reaktyvinį baltymą veniniame ir kapiliariniame kraujyje, kraujo serume ir plazmoje (analizatorius turi atitikti 6.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus).

	6.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	6.1.1.
	Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas)
	7000
	
	
	

	6.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	6.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	



1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.






6.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	6.2.1.
	Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	

	6.2.2.
	Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas
	0,5-200 mg/L
	

	6.2.3.
	Matavimo metodas/principas
	Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis
	

	6.2.4.
	Nereikalingas mėginio paruošimas
	Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje
	

	6.2.5.
	Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė)
	Iki 3 min.
	

	6.2.6.
	Mėginio tūris. Mėginys.
	Ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš. akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto
	

	6.2.7.
	Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo
	Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose
	

	6.2.8.
	Normos ribos
	Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios.
	

	6.2.9.
	Kalibracija
	Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai
	

	6.2.10.
	Prietaiso valdymas
	Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė
	

	6.2.11.
	Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą
	Pateikti komunikavimo protokolą
	

	6.2.12.
	Valdymo meniu
	Pageidautina lietuvių kalba 
	



[bookmark: _Hlk200623251]Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

7 PIRKIMO DALIS 

	Pirkimo dalis Nr. 7 
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos ACON MISSION U120 ULTRA šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė) arba siūlomas lygiavertis analizatorius panaudai atitinkantis techninius – kokybinius reikalavimus (7.2.).
Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys šlapimo analizatoriui.

	7.1 Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	7.1.1.
	Ne mažiau 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, pageidautina - askorbininė rūgštis
	166
	
	
	

	7.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	7.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	



1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 24 mėn laikotarpiui.
2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.

7.2. ACON MISSION U120 ULTRA ŠLAPIMO ANALIZATORIUI 1 VNT. (ANALIZATORIUS ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SIŪLOMAS LYGIAVERTIS ANALIZATORIUS PANAUDAI ATITINKANTIS TECHNINIUS – KOKYBINIUS REIKALAVIMUS: 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	7.2.1.
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius 
	Su integruotu spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu
	

	7.2.2.
	Matavimo metodas
	Fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis
	

	7.2.3.
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 50 tyrimų/val.
	

	7.2.4.
	Atmintis
	Ne mažiau 1000 rezultatų, su paieškos f-ja pagal datą, operatorių ir mėginio ID.
	

	7.2.5.
	Valdymas,  mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis
	Įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br. kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridedama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis. (Administratorius, operatorius)
	

	7.2.6.
	Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės
	10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G.
	

	7.2.7.
	Kokybės kontrolės programa
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės
	

	7.2.8.
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija 
	

	7.2.9.
	Rezultatų pateikimas. 
	Plus ir SI  sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas
	

	7.2.10.
	Jungtys
	Analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą
	

	7.2.11.
	Pateikiami dokumentai
	Gamintojo įgaliojimas, šlapimo analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvaus analizatoriaus duomenys, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.




8 PIRKIMO DALIS

	Pirkimo dalis Nr. 8
Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos hematologiniam analizatoriui kartu su analizatoriaus panauda (1 vnt.) (analizatorius turi atitikti 8.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus).

	8.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos

	Eil. Nr.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	8.1.1.
	WBC, LYM (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#,%), P-LCC
	14000
	
	
	

	8.1.2.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga hematologiniam tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	

	8.1.3.
	Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga hematologiniam tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą)
	
	
	
	








8.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją

	8.2.1.
	Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti 
	pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	

	8.2.2.
	Matuojami parametrai 
	WBC, LYM (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#,%), P-LCC
	

	8.2.3.
	Matavimo principas 
	Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant lazerio spindulio išskaidymo arba šviesos šaltinio absorbcijos ir citometrijos metodus. 
RBC bei PLT matuojami naudojant impedanso metodą.  
	

	8.2.4.
	Tikslumas ir patikimumas 
	Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles (įskaitant įspėjamuosius pranešimus apie galimą poslinkį į kairę, apie galimą nesubrendusių granulocitų buvimą mėginyje, apie galimą blastų buvimą, galimą eritroblastų buvimą). 
	

	8.2.5.
	Mėginiai, jų kiekis 
	Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų
	

	8.2.6.
	Analizatoriuje turi būti išsaugomi įrašai:
1) apie reagentų pakeitimus;
2) analizatoriau būsenos pranešimai, klaidos;
3) apie atliktą priežiūrą;
4) apie analizatoriaus nustatymo pakeitimus;
5) kalibravimo veiksmai;
6) vartotojų prisijungimai.
	Būtina 
	

	8.2.7.
	Reagentų valdymas 
	Informacija apie reagentų likutį ir galimų atlikti tyrimų skaičių
	

	8.2.8.
	Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai 
	Būtina  
	

	8.2.9. 
	Kontrolinis kraujas atliekamas iš uždarų mėgintuvėlių
	Būtina 
	

	8.2.10.
	Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių etiketėje  turi būti brūkšninis kodas 
	Pageidautina
	

	8.2.11. 
	Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB)  
	Būtina 
	

	8.2.12.
	Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės
	Būtina 
	

	8.2.13. 
	Komplektacija  
	Komplektuojamas su A4 formos spausdintuvu, nepertraukiamos srovės šaltiniu, brūkšninių kodų skaitytuvu
	

	8.2.14.
	Matavimo ribos ne siauresnės kaip 

	WBC 0.2-250 x 109/L
RBC 0.2-8,5 x 1012/L
Hgb 1-250 g/L
PLT 10-3000 x 109/L
	

	8.2.15.
	Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą
	Būtina
	



Bendri reikalavimai:
1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomo analizatoriaus duomenis, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.
2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.
3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

image1.png




