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Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime „Medicininės įrangos pirkimas“ CVP IS pirkimo ID. 3448489:

1. Klausimas:  
Dėl siųsto 3 klausymų ir atsakymų dokumento atsakymo į 10 klausimą.
Atsakymą pakeitėte ir nurodėte, jog dirbtinis intelektas turi veikti gydytojo radiologo darbo vietoje, tačiau pirkime neplanuojate įsigyti gydytojo radiologo darbo vietos.
Prašome panaikinti reikalavimą, arba išdėstyti jį aiškiai, nedviprasmiškai, kad tiekėjai galėtų pasiūlyti tinkamą funkcionalumą, o perkančioji organizaciją įsigytų reikiamas funkcijas.

Atsakymas: 
Ši funkcija naudojama nuotolinėje gydytojo radiologo darbo vietoje, su galimybe prisijungti prie rentgeno sistemos programinės įrangos nuotoliniu būdu.

2. Klausimas: 
2. Dėl siųsto archyvo - Aktuali redakcija 2.
Informuojame, jog 4 pirkimo dalies aktuali redakcija 2 nėra aktuali redakcija ir įkeltas dokumentas nėra pakeistais parametrais bei turi įvairių komentarų stulpeliuose.
Prašome atsiųsti aktualios redakcijos dokumentus visoms pirkimo dalims.

Atsakymas:
Teikiame 4 pirkimo dalies atkulia redakcija 2 su pakeitimais.

3. Klausimas. 
Pakartotinai siunčiame pranešimą dėl 4 pirkimo dalies techninės specifikacijos, dokumente „Klausimai ir atsakymai“ nurodyta, jog 4 pirkimo dalies – „Stacionarus rentgeno aparatas“ – techninės specifikacijos 5.5 punktas bus keičiamas. Tačiau, įkeltoje aktualioje techninės specifikacijos redakcijoje šio pakeitimo nėra.
Prašome atsiųsti atnaujintą aktualią techninę specifikaciją.

Atsakymas:
Teikiame 4 pirkimo dalies aktualia redakcija 2 su 5.5. papunkčio ir kitais pakeitimais.

4. Klausimas.
Prašome patikslinti, ar vis dar šis pirkimas vykdomas 1 ir 2 pirkimo dalims? Pastebėjome, kad pateiktoje aktualioje techninių specifikacijų redakcijoje šių pirkimo dalių nebeliko, nors jokio pranešimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo 1 ir 2 pirkimo dalims negavome.

Atsakymas:
1 ir 2 pirkimo dalims pirkimas yra tebevykdomas. 1 ir 2 pirkimo dalių techninių specifikacijų aktualių redakcijų nėra, nes techninės specifikacijos nebuvo koreguojamos.
