3 priedas. Pasiūlymų vertinimas (projektas)
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	1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti konkretūs pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus konkretaus pirkimo sąlygose.
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1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
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	Ekonominis naudingumas
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	EN = K + T1 + T2  + T3 
	Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai.
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	Kaina (Eur su PVM)
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	T1
	Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: mikroskopinis šlapimo tyrimas atliekamas fazinio kontrasto mikroskopu.
	–
	–
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	TAIP = maksimalus balas, t. y. 20;
NE = 0.
	1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų.
2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus.

	T2
	Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: analizatoriuje įdiegta poklasių funkcija, leidžianti operatoriui kurti papildomas kategorijas / poklasius.
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	TAIP = maksimalus balas, t. y. 12;
NE = 0.
	1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų.
2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus.

	T3
	Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: spalvotas ląstelių atlasas, kuriame pavaizduota kiekviena atskira ląstelė su aprašymu.
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	TAIP = maksimalus balas, t. y. 8;
NE = 0.
	1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų.
2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus.
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