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INTRAORALINĖS KAMEROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. INTRAORALINĖ KAMERA 

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams 

	
	Intraoralinė kamera, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]

	1.
	Programa lietuvių kalba
	Būtina
	

	2.
	Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių
	Būtina
	

	3.
	Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių
	Būtina
	

	4.
	Ne mažiau 8 LED lempučių apšvietimas
	Būtina
	

	5.
	Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės
	Būtina
	

	6.
	Autofokusavimo funkcija
	Būtina
	

	7.
	Matymo kampas – ne prasčiau negu 90 laipsnių
	Būtina
	

	8.
	Sensoriaus technologija – CMOS arba pažangesnė
	Būtina
	

	9.
	USB jungtimi sujungta su kompiuteriu
	Būtina
	

	10.
	CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu
	Būtina
	

	11.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	Būtina
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Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 
