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Dėl tiekėjų paklausimų:

	Paklausimas
	Atsakymas

	2 priedo (Techninė specifikacija) 11 punkto 1 lentelės 2 eilutėje nurodote, kad Kameros tūris: ne mažiau kaip 1500 litrų. 3 eilutėje nurodote, kad Darbinės kameros vidaus matmenys (A x P x G): ne mažiau kaip 1000 x 1000 x 650 mm, kas yra lygų 650 litrų tūriui. Prašome patikslinti koks turi būti kameros tūris arba vidaus matmenys.
	1000x1000x650 mm yra minimalūs reikalaujami kameros vidaus matmenys. Jie gali ir turi būti didesni tiek, kad patenkintų 1500 litrų tūrio reikalavimą.


	Prašome patikslinti ką reiškia 2 priedo (Techninė specifikacija) 11 punkto 1 lentelės 8 eilutėje esantis reikalavimas Temperatūros tolygumas: ≤ 1.5 °C? Ar čia rašoma apie temperatūros kitimo greičio nuo vieno iki kito nustatyto taško temperatūros tolygumą?
	Visame kameros tūryje, skirtinguose kameros taškuose (pvz.: viršutinis kairys kampas, apatinis dešinys kampas ir t.t.) temperatūra yra tolygi ir skiriasi ne daugiau, kaip 1,5 °C.
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