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Intermituojančio vakuumo reguliatoriaus 
techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos 
parametrų reikšmės

	1. 
	Reikalavimai intermituojančio vakuumo reguliatoriui
	1. Darbo režimai: pastovus ir intermituojantis;
2. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 mmHg iki 200 mmHg (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);
3. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;
4. Prie vakuumo tiekimo sistemos jungiamas naudojant žarnelę.
	

	2.
	Kartu su intermituojančio vakuumo reguliatoriumi komplektuojami (įskaičiuota į pasiūlymo kainą):
	

	2.1.
	Žarnelė (1 vnt.)
	Skirta vakuumo reguliatoriaus prijungimui prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos. Žarnelės jungtis turi būti suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu)
	

	2.2.
	Apsauginis indas (1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;
2. Nedūžtantis, skaidrus;
3. Autoklavuojamas arba sterilizuojamas dujiniame sterilizatriuje.
	

	2.3.
	Skysčio surinkimo indas (1 vnt.)
	1. 2–3 litrų talpos;
2. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis;
3. Autoklavuojamas ≥ 134 °C temperatūroje.
	

	2.4.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis (1 vnt.)
	1. Metalinis su sandarinimo juosta;
2. Su apsauga nuo indo perpildymo, su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis.
	

	2.5.
	Mobilus stovas (1 kompl.)
	1. Stovas su ≥ 5 ratukais;
2. ≥ 2 ratukai su užspaudžiamais stabdžiais;
3. Stovas su laikikliais vakuumo reguliatoriaus ir skysčio surinkimo indo fiksavimui.
	

	2.6.
	Dėklas (pvz., vielinis krepšelis) skysčio surinkimo indui įstatyti (1 vnt.) 
	Nebūtina pateikti, jei indai prie stovo tvirtinami nenaudojant dėklų
	

	2.7.
	Žarnelė atsiurbimui (1 vnt.)
	Tinkanti prijungimui prie skysčio surinkimo indo dangtelio jungties, autoklavuojama
	

	2.8.
	Antibakterinis filtras (1 kompl.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia)
	

	3.
	Reikalavimai paviršiams
	Paviršius atsparaus valymo ir dezinfekavimo priemonėms
	

	4.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	6.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	7.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	8.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	10.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).
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