ISRASAS IS VIESOJO PIRKIMO
,LOR OPERACINIS MIKROSKOPAS”
KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLO

DARBOTVARKE: Dél tiekéjo pateikty pastaby/pasitlymuy.
SVARSTYTA: Tiekéjo pateiktos pastabos/pasitlymai.
VieSojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) Centrinés vieSyjuy pirkimy informacinés

sistemos (toliau - CVP IS) susirasinéjimo priemonémis gavo tiekéjo pasitilymus/pastabas 2024-
12-05 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dél LOR operacinio mikroskopo pirkimo (Nr.

271472).
Tiekéjas teikia siuos sitilymus/pastabas:
4. | Atstumas nuo Reguliuojamas ne siauresnése ribose kaip Prasome, padidinti reikalavima:

. A _—m = Reguliuojamas ne siauresnése kaip 700 —
mikroskopo ,.galvos 747—-1560 mm 1760 mm ribose, rinkoje yra keli tiekejai
1k1 gl‘illdl} galintys pasidlyti tokj funkcionaluma

5. | Mikroskopo ,,galvos™ 1. Regulinojamas: Pragome, padidinti reikalavima;

' ) ' —_— S AT A Atstumas, ,galvai’ esant tolimiausioje
atstumas nuo 2. Altsr}una& »galvai esal}tjoll}mausloje padelyje. 21830 mm. Ankoje yra kel
vertikalios centrinés padétyje. = 1600 mm (skaié¢iuojant nuo tiekejai galintys pasitlyti tokj
stovo asies mikroskopo stovo centrinés asies) funkcionaluma

6. | Spalvoto vaizdo 1. Ne maziau kaip 1 spalvotas ekranas. Pradome padidinti reikalavima:
monitorius > 24 coliy istrizainés. sumontuotas ant 1.Ne maziau, kaip 2 spalvoti
- Lo L L ekranai integruoti j mikroskopa
1eguhuo]_amos padetlles f'-llkunes. stova, bent vienas i§ jy
2. Ekranas integruotas 1 mikroskopo stova, sugl_q(ntuotﬁ(s_ antre ul|LJ:01amos_v
1 e . padéties alkaneés ir bent vienas i$
b? atskiry 11I101I)11111 stovu: U = 24 coly istrizainés. Rinkoje
3. Valdomas lietimu. yra keli tiekéjai galintys pasialyti
7. | Mikroskopo ,,galvos™ | Ne siauresnés kaip nuo +120° iki -30° tokj funkcionaluma

Pradome skirti papildomy egektyvumo baly:
- jeigu vienas i$ ekrany yra didesnis nei 26 coliy jstrizainés

- | mikroskopa integruotas liuksometras, kuris realiuoju laiku pateikia objektyvius Sviesos
duomenis ir taip kontroliuojamas Sviesos rySkumo apribojimas

- Siauro apsvietimo sistema — suteikianti koaksialine Sviesa, kad apsSviesty Sesélines zonas
regéjimo lauke ir islaikyty gylio suvokima.

- Galima rankiniu bldu balansuoti mikroskopg, kai neveikia autobalansavimo funkcija.

-Mikroskopo ,galvos” pasiekiamas darbinis atstumas, nuo vertikalios centrinés stovo asies,
ne mazesnis nei 1850 mm.

l—GaIimybé tiek elektroniniu budu, tiek rankiniu bldu pakeisti naudojamg Sviesos Saltinio
empg

-ApsSvietimas pilnai integruotas | mikroskopo stovg, su dviem =400W galingumo
ksenoninémis lempomis (arba lygiavertémis);

-Atstumas nuo mikroskopo ,galvos® iki grindy reguliuojamas platesnése kaip 700 — 1760
mm ribose

Tiekéjas sitlo pratesti prekiy pristatymo terming iki 12 savaiciy.

Komisija, jvertinusi tiekéjy pastabas/sitilymus, atsako sekanciai:
Komisija, jvertinusi tiekéjo pastabas, sprendzia techninés specifikacijos 4, 5, 6 punkty
nekeisti, nes reikalavimai pilnai atitinka perkanciosios organizacijos poreikius. Techniné



specifikacija tiekéjui nedraudzia siilyti geresniy parametry, nei nurodyta techninéje
specifikacijoje, LOR operacinj mikroskopa.

Komisija atsiZvelgs j tiekéjo sitilyma pirkima vykdyti ekonominio naudingumo vertinimo
budu.

Komisija priima sprendima pratesti prekiy pristatymo terming iki 12 savaiciu.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu uz Sio sprendimo priémima balsavo
vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninés specifikacijos nekeisti.

2. Apie Komisijos sprendimg informuoti pastabas/pasitlymus pateikusj tiekéjg ir
suinteresuotus kandidatus.



