

2 priedas – „Klausimynas“ 
KLAUSIMYNAS

Informacija apie tiekėją:
	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas 
	

	Tiekėjo įmonės kodas 
	

	Dokumento pateikimo data
	



Tiekėjo pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.
Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymai / pastabos / siūlymai
(prašome pateikti argumentuotus atsakymus lietuvių kalba)
	Ar atsakymas konfidencialus?1

	1.
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, tai kodėl?
	
	☐

	2.
	Kokia, Jūsų nuomone, suma būtų pakankama nupirkti planuojamas prekes?
	
	        


	
	1. 1 Pirkimo dalis. Sistema  imunohematologinių tyrimų atlikimui stulpelinės agliutinacijos metodu. Sistemą sudaro 1vnt. automatizuotas analizatorius, 1 komplektas prietaisų užtikrinančių tyrimų atlikimą rankiniu metodu, reagentai ir kitos priemonės reikalingos nurodytų tyrimų spektrui atlikti. Analizatorių ir prietaisus tiekėjas siūlo  panaudai.
	
	☐

	
	2. 2 Pirkimo dalis. Sistema  pH, kraujo dujų, elektrolitų,  oksimetrijos ir metabolitų tyrimams atlikti. Sistemą sudaro 1 vnt. analizatorius,  reagentai bei papildomos priemonės reikalingos nurodytų tyrimų spektrui atlikti. Analizatorių tiekėjas siūlo  panaudai.
	
	☐

	
	3. 3 Pirkimo dalis. Sistema  imunocheminiams tyrimams atlikti.   Sistemą sudaro 2  analizatoriai,  reagentai bei papildomos priemonės reikalingos nurodytų tyrimų spektrui atlikti. Analizatorius tiekėjas siūlo  panaudai. 	
	
	☐

	
	4. 4 pirkimo dalis. Sistema šlapimo tyrimams atlikti. Sistemą sudaro šlapimo cheminės analizės  analizatoriaus modulis ir automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulis. Modulių dalys privalo būti fiziškai tarpusavyje apjungtos (1 vnt), pusiau automatinis šlapimo tyrimų analizatorius (1 vnt), reagentai ir papildomos priemonės.  Įrangą siūlyti panaudai. Visa įranga turi būti nauja  techniškai tvarkinga, pagaminta ne  anksčiau nei 2024 m. 			
	
	☐

	
	5. 5 pirkimo dalis. Sistema  kraujo krešėjimo tyrimams atlikti. Sistemą sudaro analizatorius STA compact  (analizatorius įstaigos nuosavybė),  reagentai ir papildomos priemonės.  Siūlant reagentus ir papildomas priemones, nepritaikytus nurodytam analizatoriui teikėjas privalo pasiūlyti  panaudai  analizatorių atitinkantį 5.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus.			
	
	☐

	
	6. 6 pirkimo dalis. Sistema  biocheminių tyrimų atlikimui. Sistemą sudaro 2 analizatoriai, reagentai ir papildomos priemonės.  Analizatorius tiekėjas siūlo panaudai.  Automatiniai biocheminių tyrimų analizatoriai su elektrolitų (ISE) moduliu, atitinkantys 6.2 dalyje pateiktus techninius reikalavimus, techniškai tvarkingi, ne senesni kaip 3 metų (skaičiuojant nuo pagaminimo).
	
	☐

	
	7. 7 pirkimo dalis. Sistema  hematologiniams tyrimams atlikti. Sistemą sudaro 2  analizatoriai, atliekantys visą reikalingų tyrimų spektrą nurodytą 7.1 dalyje  arba 2 hematologiniai ir kiti analizatoriai užtikrinantys visų 7.1 punkte nurodytų tyrimų atlikimą, reagentai ir papildomos priemonės. Analizatorius siūlyti panaudai. Visi analizatoriai turi būti nauji (neeksploatuoti) ir atitikti 7.2 techninius reikalavimus.					
	
	☐

	
	8. 8 pirkimo dalis. Urgentiniai tyrimai. Sistemą sudaro analizatorius  FIA 8000  (analizatorius įstaigos nuosavybė), reagentai ir papildomos priemonės. Siūlant reagentus ir papildomas priemones nepritaikytus nurodytam analizatoriui būtina pateikti panaudai analizatorių  atitinkantį  8.2. nurodytus techninius reikalavimus ir užtikrinantį visą įstaigai reikalingų tyrimų spektrą (8.1 dalis).                     					
	
	☐

	
	9. 9 pirkimo dalis -  Urgentiniai tyrimai. Sistemą sudaro analizatorius , reagentai ir papildomos priemonės MxA/CRB, kalprotektino tyrimų atlikimui.  Analizatorius turi atitikti 9.1 tyrimų spektrą ir 9.2 dalyje pateiktus techninius reikalavimus, naujas,  ne senesnis kaip 2025 metų.              					
	
	☐

	
	[bookmark: _GoBack]10. 10 pirkimo dalis. Sistema gliukozės  tyrimams  atlikti. Sistemą sudaro analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės. Pateikiama sistema turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.			
	
	☐

	3.
	Ar turite pastabų, klausimų techninių specifikacijų projektams?
	
	☐
	4.
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į technines specifikacijas arba kurių reikėtų atsisakyti?
	
	☐
	5. 
	Kokius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui siūlytumėte nustatyti?
	
	☐
	6.
	Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?	
	
	☐
	7.
	Prašome nurodyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją.
	
	☐
	8.
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr ), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūlomos prekės, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?​

	
	☐
	9.
	Ar Jūsų įmonės dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	
	☐


 Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organizacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

