Skaitmeninės pozitronų emisijos tomografijos sistemos su rentgeno kompiuterinės tomografijos moduliu (PET/KT)
RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti pirkimui).

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas

	1.
	Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją?
	

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų  pakeitimus/patikslinimus, kurie  suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)
	

	3.
	Pakomentuokite ar, Jūsų vertinimu, pateikiama techninė specifikacija yra pakankamai aiški ir korektiška. 
Jeigu manote, kad reikalavimai nepakankamai aiškūs ir/ar korektiški, pateikite konkrečius siūlymus kaip juos patobulinti.
	

	4.
	Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti?
(prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą su PVM).
	

	5.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)?
Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	

	6.
	Numatytas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. 
Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl?
	

	7.
	Kokius ekonominio naudingumo ir gyvavimo ciklo kaštų vertinimo kriterijus rekomenduotumėte taikyti vertinant pasiūlymus šiam pirkimui?
	

	8.
	Laikinos patalpos PET/KT montavimui:
1. Ar galite pasiūlyti laikinas modulines/konteinerinio tipo ar lygiavertes patalpas PET/KT sistemos montavimui, bandymams ir eksploatavimui kurias būtų galima pastatyti prie NVC Branduolinės medicinos skyriaus?
2. Ar siūlomos patalpos būtų pritaikytos PET/KT veiklai, t. y. atitiktų radiacinės saugos reikalavimus, gamintojo montavimo / eksploatavimo sąlygas ir turėtų reikalingas pagrindines funkcines zonas bei komunikacijas?
3. Kokia būtų tokių patalpų nuomos kaina 36 mėn. laikotarpiui, įskaitant pristatymą, sumontavimą, pritaikymą PET/KT sistemai ir demontavimą?
4. Kokia būtų tokių patalpų įsigijimo kaina, įskaitant pristatymą, sumontavimą ir pritaikymą PET/KT sistemai?
5. Kokius pagrindinius įvadus, komunikacijas ar infrastruktūrą turėtų užtikrinti perkančioji organizacija?
6. Kokią papildomą esminę informaciją, rizikas ar sąlygas reikėtų įvertinti svarstant tokį laikinų PET/KT patalpų sprendimą?
7. Kokie galimi kiti sprendimai?
	

	9.
	Eksploatacija ir priežiūra
1. Garantinis laikotarpis. 
2. Reakcijos laikas gedimo atveju. 
3. Profilaktinės priežiūros planas. 
4. Atsarginių dalių prieinamumas ir tiekimo terminai. 
5. Nuotolinės diagnostikos galimybės. 
	

	10.
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	

	11.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)
	



________________________
