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Tepalo jėgos instrumentui techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 280 vnt. filtrų/tepalinių)

	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai tepalui
	1. Siūlomas tepalas turi būti tinkamas naudoti LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamo gamintojo „Medtronic“ pneumatinio jėgos instrumento-grąžto „Midas Rex MR 7“ priežiūrai (gamintojo „Medtronic“ tepalas „PA700“ arba lygiavertis).
2. Automatiniam prietaiso vidinių dalių tepimui prieš instrumento sterilizavimą, vidinei instrumento apsaugai ir priežiūrai.
	

	2.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
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