SAUSOS VANDENS SROVĖS MASAŽO VONIA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
1.1. [bookmark: _Hlk216179741]Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.4.  p.  ir 6 p. vykdomas žaliasis pirkimas:
1.1.1. Sausos vandens srovės masažo voniai taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4  punkto reikalavimai.

II. PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI
2.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1.1 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Atitiktį pagrindžiantys dokumentai

	1.1.
	Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai
(pateikiama kartu su pasiūlymu)

	1.2.
	Jeigu įranga supakuojama į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
	Pardavėjas pateikdamas įrangą Pirkėjui, pateikia įrangos antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).



III. TECHNINIAI REIKALVIMAI
3.1. [bookmark: _Hlk140675323]Pirkimo objektas – Sausos vandens srovės masažo voniai (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.
3.2. Sausos vandens srovės masažo vonios pristatymo ir montavimo vieta M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.
3.3. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. 
3.4. [bookmark: _Hlk139286303]Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyta per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 dienas nuo įrangos pristatymo dienos.
3.5. Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.
3.6. Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai Sausos vandens srovės masažo vonios perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:
3.6.1. Sausos vandens srovės masažo vonios naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);
3.6.2. Sausos vandens srovės masažo vonios valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba).
3.6.3. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.*
*Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų arba pateikti dokumentai nepagrindžia prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija jokių papildomų dokumentų nereikalauja, nepriima ir nevertina, o pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 
3.6.4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai. 
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomi parametrai
(nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)*

	1.
	Sausos vandens srovės masažo vonia
	Modelis/gamintojas
	

	2.
	Įrenginys dirba neprijungtas prie vandentiekio ir kanalizacijos
	Būtina
	

	3.
	Veikimo principas
	Vonios viduje integruota judančių ir besisukančių vandens purkštukų sistema
	

	4.
	Masažui naudojamų purkštukų skaičius 
	Ne mažiau 2
	

	5.
	Valdymo pultas
	Būtina
	

	6.
	Valdymo pulte matomi parametrai
	1. Procedūros laikas 
2. Masažo būdas
3. Vandens temperatūra 
4. Masažuojama sritis
	

	7.
	Procedūros laiko nustatymas
	1. Galimybė vartotojui laisvai nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose: minimali trukmės riba nuo 1 min. iki ne ilgiau kaip 5 min., ilgiausia trukmė –  30 min.
2. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai
	

	8.
	Masažo programos
	1. Iš anksto nustatytos gydymo programos, ne mažiau kaip 6
2. Galimybė vartotojui sukurti programas
	

	9.
	Masažo režimų reguliavimas
	1.Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį;
2.Galimybė pasirinkti masažo greitį.
	

	10.
	Masažo atlikimo technikos (būdai)
	Ne mažiau kaip 6 masažo technikos
	

	11.
	Išankstinio vandens pašildymo funkcija
	Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C
	

	12.
	Naudojimo instrukcija EN/LT kalbomis. Medicinos prietaiso pasas. 
	Būtina
	

	13.
	Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Būtina
	

	14.
	Pristatymas, montavimas, personalo apmokymas M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna
	Būtina
	

	15. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	



[bookmark: _Hlk162016478]  3 lentelė „Techninė specifikacija - kokybės parametrai“
	[bookmark: _Hlk231576678]Eil. Nr.
	Kokybės parametrai vertinami balais
	Parametro reikšmė
	Siūlomi parametrai
(nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)

	1.
	Automatinė paciento ūgio matavimo  funkcija 
	Taip/Ne
	

	2.
	Pneumatinis pėdų palaikymo modulis su reguliuojamo stiprumo  pulsuojančiu prispaudimu
	Taip/Ne
	

	3.
	Masažui naudojamų purkštukų skaičius ne mažiau 4
	Taip/Ne
	

	4.
	Bendras purkštukų sukeliamas slėgis ne
mažiau 14,5 bar.
	Taip/Ne
	



PASTABA.
Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 2 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 3 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti. 

	*Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

		Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

 	 Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.
Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.
______________________
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